
DSU i ZP 250/MS/27/2010r      Końskie 2010.10.18 
 

Firmy biorące udział w postępowaniu 
ogłoszonym w Systemie Zamówień 

Publicznych Portal Centralny Numer 
ogłoszenia: 328028-2010 

z datą zamieszczenia 12.10.2010 i na stronie 
internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w 

siedzibie zamawiającego. 

 

Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych w tym: linie krwi i kaniule tętnicze i Ŝylne – 
zad. nr. 1; dializatory kapilarne – zad. nr. 2; linie krwi do HDF i dializatory polisulfonowe – zad. nr. 3; kapsuły – 
zad. nr. 4; koncentraty do dializ – zad. nr. 5; cewniki naczyniowe do hemodializ – zad. nr. 6; opatrunki typu 
„Pushban” – zad. nr. 7; opatrunki specjalistyczne – zad. nr. 8 (Numer sprawy:  DSU i ZP 250/MS/27/2010r.). 
Zapytania do siwz 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający pozwoli na  zaoferowanie w Zadaniu nr 3 poz. nr 2 i 3 dializatorów 
wysokoprzepływowych z błoną polinefronową? 

Odp. pyt. 1 Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie w zad. nr. 3 poz. 2 i 3 dializatorów 
wysokoprzepływowych z błoną polinefronową 

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający pozwoli na  wydzielenie z Zadania nr 3 poz. nr 2 i 3 i utworzy z nich osobne 
Zadanie? 

Odp. Pyt. 2 Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie z zad. nr. 3 poz. 2 i 3 i utworzenia z nich 
osobnego Zadania. 

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dokona modyfikacji przedmiotu zamówienia poprzez podział zadania nr. 1 na 
dwa oddzielne pod pakiety – linie krwi oraz kaniule? 

Odp. Pyt 3 Zamawiający nie wyraŜa zgody na podział zadania nr 1 na dwa oddzielne pakiety. 

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści złoŜenie oferty z dializatorami sterylizowanymi wiązką 
elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania? 

Odp. Pyt. 4 Zamawiający dopuści złoŜenie oferty z dializatorami sterylizowanymi wiązką elektronów, 
spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania. 

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dokona modyfikacji przedmiotu zamówienia poprzez podział zadania nr 3 na 
dwa oddzielne zadania – linie krwi oraz dializatory i dopuści moŜliwość złoŜenia oferty z dializatorami 
wysokoprzepływowymi o powierzchni 2,1m2 dla pozycji nr 2? 

Odp. Pyt 5 Zamawiający nie wyraŜa zgody na podział zadania nr 3 na dwa oddzielne pakiety nie dopuści 
moŜliwości złoŜenia oferty z dializatorami wysokoprzepływowymi o powierzchni 2,1m2 dla pozycji nr 2 
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